
Read carefully the instructions published in this manual before the first use of the isolating repeater. Keep the manual 
at a safe place. The manufacturer reserves the right to implement changes without prior notice.
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Isolating repeaters IRU-420 are designed for supply intrinsically safe level meters in explosive 
areas  and  for  conversion  of  input  signal  0/4  ÷  20 mA  to  output  signal.  Galvanic  separation 
of  current  signal  from  explosive  area  to  non-explosive  area.  Housing  of  units  are made  by 
polycarbonate and ready for mounting on DIN rail 35 mm. Is manufactured in variants for 24 V 
DC or 230 V AC.

1 .  Basic description 

2 .  Range of application

 II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC - can be used in an non-exlosive area or in a solid enclosure "d". Their 
external intrinsically safe circuits with a intrinsic safety of ia can be used in dangerous areas zone 
0, zone 1, zone 2 in the sense of EN 60079-10-1 (explosive gas atmospheres).

 II (1)D [Ex ia Da] IIIC - can be used in an non-exlosive area or in a solid enclosure "d". Their 
external intrinsically safe circuits with a intrinsic safety of ia can be used in dangerous areas zone 
20, zone 21, zone 22  in  the sense of EN 60079-10-2  (explosive atmospheres with flammable 
gas).

To ensure maximum safety of control processes, we have defined the following safety instructions 
and information. Each instruction is labelled with the appropriate pictogram.

Alert, warning, danger

This  symbol  informs  you about  particularly  important  instructions  for  installation and operation of 
equipment or dangerous situations that may occur during the installation and operation. Not observing 
these instructions may cause disturbance, damage or destruction of equipment or may cause injury.

Information

This symbol indicates particularly important characteristics of the device.

Note

This symbol indicates helpful additional information.

Used symbols

Safety

All operations described in this instruction manual have to be carried out by trained personnel 
or by an accredited person only. Warranty and post warranty service must be exclusively 
carried out by the manufacturer.
Improper use, installation or set-up of the sensor can lead to crashes in the application. 
The manufacturer is not responsible for improper use, loss of work caused by either direct 
or indirect damage, and for expenses incurred at the time of installation or during the period 
of use of the level sensors.
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3 .  Basic variants

 •   IRU – 420 – I converts signal 0/4 ... 20 mA to 0/4 ... 20 mA from explosive area to non-
explosive area.

 •   IRU – 420 – H converts signal 0/4 ... 20 mA to 0/4 ... 20 mA from explosive area to non-
explosive area, bidirectional transmission of communication signal HART®.

 •   IRU – 420 – U converts signal 0/4 ... 20 mA to 0 ... 10 V from explosive area  to non-
explosive area. Possibility of switching the two-state relay.

4 .  Dimensional drawing

 I (M1) [Ex ia Ma] I  - can be used in an non-exlosive area or  in a solid enclosure "d". Their 
external intrinsically safe circuits with a intrinsic safety of ia can be used in underground parts of 
mines and surface installations of these mines, where there is a probability of a methane or flam-
mable gas hazard occurring.

Please follow next 3 steps:

•  Installation instructions
•  Electrical connection
•  Commissioning

5 .  Installation and putting into operation
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6 .  Installation instructions

Isolating repeaters  IRU-420 are  intended for  installation on switchboards on DIN rail mounting 
35mm. The DIN rail is closed shut by pushing down the flap on the front side. Removal is performed 
using a screwdriver to release the flap. We recommend installing the units in a vertical position.

7 .  Electrical connection

The electrical connection is performed in a voltage-free state. The supply voltage (terminals 13 
and 14) can be connected to mains power only via a fuse or a circuit breaker (max. 16 A)! On to 
terminals 5, 6 and 7 (blue terminal block, side IN) only an approved sensor with a current output 
of 0/4 ... 20 mA may be connected, conforming to the conditions of  the given hazardous area. 
If the sensor is connected to terminals 5 and 6, then it is also powered from these terminals. If, 
however, the sensor is connected to terminals 6 and 7, an external power source must be used 
to power it. The output from the device is a current signal 0/4 ... 20 mA or a voltage signal 0 ... 10 
V with working contacts 9, 10, 11 (grey terminal block, side OUT). Terminals no. 4, 8 and 12, 16 
(on version IRU-420-H) are used for the connection of an external communicator HART (HHC - 
Hand-Held-Communicator).

8 .  Commissioning

Consists  of  turning  on  the  power  voltage  supply.  Verification  of  correct  functionality  of mains 
power circuits - the green (POWER) LED on the front panel is lit. The isolating repeater IRU-420 
is not set in any way.

9 .  Front panel and terminal block

IRU-420-I IRU-420-H IRU-420-U
1
2
3
4 HHC
5 IN IN IN
6 IN IN IN
7 IN IN IN
8 HHC
9 OUT OUT OUT

10 OUT OUT OUT
11 OUT OUT OUT
12 HHC
13 N / - N / - N / -
14 L / + L / + L / +
15
16 HHC
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10 .  Connection examples

Level meter connection (output 0/4  ... 20 mA)  in an explosion hazard 
area to an IRU-420-I unit with a current output

explosive 
area

non-explosive 
area

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Variant 230 V: 60 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz, 85 ... 230 V DC

Variant 24 V: 18 ... 30 V AC / 50 ... 60 Hz, 18 ... 40 V DC

explosive 
area

non-explosive 
area

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Variant 230 V: 60 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz, 85 ... 230 V DC

Variant 24 V: 18 ... 30 V AC / 50 ... 60 Hz, 18 ... 40 V DC

A) variant power supply through the unit IRU

B) variant with external power supply

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART
® 

).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART

®
 musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 

  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

(0 V) –

 (+U) +

IRU-420-I

IRU-420-I

** - Output devices (e.g. programmable display unit PDU, analog input PLC etc.).

Two-wire intrinsically safe 
level meters, e.g.: ULM-70Xi, 
GRLM-70Xi, ULM-53Xi, 
CLM-36Xi etc.

Two-wire intrinsically safe 
level meters, e.g.: ULM-70Xi, 
GRLM-70Xi, ULM-53Xi, 
CLM-36Xi etc.

Power supply

(+U) +

 (0 V) –
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Level meter connection (output 0/4  ... 20 mA)  in an explosion hazard 
area to an IRU-420-U unit with a voltage output

explosive 
area

non-explosive 
area

IRU-nav-2.3

Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.
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EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Level meter connection (output 0/4 ... 20 mA + Hart) in an explosion 
hazard  area  to  an  IRU-420-H  unit with  a  current  output  and Hart 
communication

explosive 
area

non-explosive 
area

(+U) +

 (0 V) –

Variant 230 V: 60 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz, 85 ... 230 V DC

Variant 24 V: 18 ... 30 V AC / 50 ... 60 Hz, 18 ... 40 V DC

IRU-420-HTwo-wire intrinsically safe level 
meters with HART, e.g. : 
ULM-70Xi, GRLM-70Xi.

HHC - Hand-held communicator (communicator HART)

** - Output devices (e.g. programmable display unit PDU, analog input PLC etc.).  
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
Vysvětlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikátor HART® ).
  Možné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu s výstupním signálem 0/4 ÷ 20 mA (dvouvodičové jiskrově bezpečné hladinoměry, 
  např. ULM-53Xi, CLM-36Xi apod.). IRU-420-U převádí pouze 4 ÷ 20 mA na 0 ÷ 10 V.

** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.

Limit level sensor (output 4/20 mA) in an explosion hazard area, IRU-
420-U unit with a voltage output and a two-state Relay

explosive 
area

non-explosive 
area

(+U) BN(1)

 (0 V) BU (2)

Variant 230 V: 60 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz, 85 ... 230 V DC

Variant 24 V: 18 ... 30 V AC / 50 ... 60 Hz, 18 ... 40 V DC

IRU-420-UTwo-wire intrinsically safe level 
meter ULS-53Xi.

Relay Schrack ST3P3LB2 
1P/12VDC *

U

* - Relay is connected to the unit via the IRU socket type ST3P3LB2 with LED indication.
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Blokové schéma IRU-420

   Nebezpečný prostor  Prostor bez nebezpečí výbuchu

       Varianta 230 V:  60 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 85 ÷ 230 V DC
       Varianta 24 V:    18 ÷ 30 V AC / 50 ÷ 60 Hz, 18 ÷ 40 V DC
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** - Výstupní zařízení (např. programovatelý procesní kontrolér DMP, programovatelná zobrazovací jednotka PDU, analogový
  vstup PLC apod.). Pro přenos komunikačního signálu HART® musí být odpor smyčky min. 250 Ω. Pro variantu s napěťovým 
  výstupem musí být odpor zařízení min. 500 Ω.

V. Nastavení

 Izolační převodík IRU-420 se nijak nenastavuje.

VI. Používání, obsluha a údržba

 Obsluha může provádět kontrolu funkce jednotky (svítí zelená LED POWER). Údržba zařízení spočívá v odstraňování 
prachu z povrchu zařízení a kontrole neporušenosti skříňky a svorkovnic. V případě zjištění jakýchkoli viditelných 
závad neprodleně informujte výrobce nebo prodejce zařízení.
 Na zařízení je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí 
být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřenou servisní organizací. Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha 
a údržba zařízení musí být prováděny v souladu s těmito technickými podmínkami a musí být dodržena ustanovení 
platných norem pro instalaci elektrických zařízení. 

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
Při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodníky IRU-420 umístěny buď v prostoru bez nebezpečí vý-
buchu, anebo musí být umístěny uvnitř pevného závěru typu „d"

VII. Ochrana, bezpečnost a kompatibilita
 Jednotka je zdrojem malého bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41. Jedná se o zařízení třídy ochrany II. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna stupněm krytí svorek IP 20. Obsluha zařízení  musí 
být musí být prokazatelně seznámena s obsluhou a údržbou zařízení.
 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení jsou zajištěny shodou s požadavky platných norem: 
ČSN EN 55022, ČSN EN 61326, ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, 
ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-11.
 Elektrická bezpečnost je zajištěna shodou s požadavky normy ČSN EN 61010-1.
 Jiskrová bezpečnost vstupních svorek jednotky je zajištěna souladem s normami ČSN EN 50 014+A1+ A2, ČSN 
EN 50 020 a je ověřena: FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice protokol č.: FTZÚ 05 ATEX 0167X.
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11 .  Function and status indication

12 .  Order code

LED indicator colour function

POWER green shines - connection to power supply, correct function
dark - internal malfunction, output terminals 9 and 11 are overloaded

type of output: I – current output
H – current output with bidirectional communication HART
U – voltage output

power supply: 230 V – 60 ... 230 V AC (85 ... 230 V DC)
24 V – 18 ... 30 V AC (18 ... 40 V DC)

IRU    420 – – –

13 .  Safety, protection, compatibility and explosion proof

Isolating repeater is equipped with protection against input and output current overload.

Connection to supply can be only through fuse or overcurrent circuit breaker (max. 16 A). Working 
areas according to EN 60079-10 non-explosive, or installation in flameproof enclosure "d".

Unit is sheltered by fuse T80 mA (variant 230 V) and T500 mA (variant 24 V).

Electrical equipment of protection group II. Electrical safety according to EN 61010 - 1.

Electromagnetic compatibility according to EN 55022, EN 61326, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, 
-3, -4, -5, -6 and -11. 

The intrinsic safety of input terminals of the unit according to EN IEC 60079-0 and EN 60079-11. 
Explosion proof of Intrinsically safe supply units examined by FTZÚ-AO 210 Ostrava-Radvanice, 
certificate No.: FTZÚ 05 ATEX 0167X. 

A declaration of conformity was issued for this device in the wording of Act No. 90/2016 Coll., as 
amended. Supplied electrical equipment matches the requirements of valid European directives for 
safety and electromagnetic compatibility.

Special conditions for safe use

When applied in mining conditions must IRU-420 units located either in a safe non-explosive area, 
or must be placed inside the flameproof enclosure type "d".
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The operator must check the functionality of the unit (green POWER LED is shining). Maintenance 
of the device consists of removing dust from the surface of the device and checking the integrity of 
the terminal box and terminals block. In the event that any visible defects are discovered, immedi-
ately inform the manufacturer or reseller of this equipment.

It is forbidden to make any changes to or to tamper with the device without the consent of the manu-
facturer. Any repairs must only be carried out by the manufacturer or by a service organisations 
authorised by the manufacturer. Assembly, installation, commissioning, service and maintenance of 
the device must be carried out in accordance with these technical conditions and the provisions of 
valid standards for the installation of electrical equipment must be complied with.

14 .  Use, manipulation and maintenance

15 .  General conditions and warranty

Dinel, s.r.o. guarantees for the period of three (3) years that the product has the characteristics as 
mentioned in the technical specification.

Dinel, s.r.o. is liable for defects ascertained within the warranty period and were claimed in writing.

This guarantee does not cover the damages resulting from misuse, improper installation or incorrect 
maintenance.

This guarantee ceases when the user or the other person makes any changes on the product or the 
product is mechanically or chemically damaged, or the serial number is not readable.

The warranty certificate must be presented to exercise a claim.

In the case of a rightful complaint, we will replace the product or its defective part. In both cases, the 
warranty period is extended by the period of repair.
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16 .  Marking of labels
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I  = 93 mAo

P  = 0,64 Wo

C  = 86 nFo

L  = 2 mHo
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I  = 93 mAo

P  = 0,64 Wo

C  = 1,0 µFo

L  = 10 mHo
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I  = 93 mAo

P  = 0,64 Wo

C  = 0,68 µFo

L  = 8 mHo

U = 28 Vi

I  = 93 mAi

P = 0,53 Wi

C ~ 0 nFi

L  ~ 0 mHi
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9     +

10   OUT

11

12

16

13

14
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HHC
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I
--
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--
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N / -

L / +

hazardous area

5-6   active input
6-7   passive input
4-8   HART communicator
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13-14   power supply
 9-10    active output
10-11   passive output
12-16   HART communicator

U  = 60 - 230 V AC / 50 -60 Hz / 7 VAn 

U  = 85 - 230 V DC / 7 Wn

hazardous area

5-6   active input
6-7   passive input
4-8   HART communicator
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Cert. No.: FTZÚ 05 ATEX 0167X

II(1)G[Ex ia Ga]IIB/IIC

II(1)D[Ex ia Da]IIIC

I(M1)[Ex ia Ma]I

Cert. No.: FTZÚ 05 ATEX 0167X

II(1)G[Ex ia Ga]IIB/IIC

II(1)D[Ex ia Da]IIIC

I(M1)[Ex ia Ma]I

t  = -20 ... +60 °C a U  = 253 V m

t  = -20 ... +60 °C a U  = 253 V m

Dinel, s.r.o.
UTescomy 249
760 01 Zlín                  www.dinel.cz
Czech Republic         Made in Czech Republic
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•  Symbol of producer: logo Dinel®
•  Contact: Dinel, s.r.o., U Tescomy 249, 760 01 Zlín, Czech Republic, www.dinel.cz
•  Type of unit: 

  IRU-420-H-230V
  on 230 V version a double insulation symbol (class II protection device):  

  IRU-420-H-24V 
•  Mark of non-explosive device: 
•  Variant:   II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIC,   II (1) D [Ex ia Da] IIIC,   I (M1) [Ex ia Ma] I
•  Number of certificate of intrinsic safety:: FTZÚ 05 ATEX 0167X
•  Limit parameters:
  Specifications IIC: U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 86 nF; L0 = 2 mH
  Specifications IIB/IIIC: U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 0,68 µF; L0 = 8 mH
  Specifications: U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 1,0 µF; L0 = 10 mH
•  Limit operating parameters - passive input:
  Ui= 28 V; Ii = 93 mA; Pi = 0,53 W; Ci ≈ 0 nF; Li ≈ 0 mH
•  Nominal power voltage
•  Maximum effective value of alternating or direct voltage  Um = 253 V
•  Ambient temperature range: ta = -20 ... +60 °C
•  Maximum load for output contacts
•  Supply voltage range
•  Serial number: Ser. No.: ______ – (from the left: production year, serial production number)
•  Functional block diagram and table of functional states
•  Compliance mark:  , Number of authorized person supervising over the quality system: 1026
•  Electro-waste take-back system mark:

Information on the side label of  IRU-420-H-230V, IRU-420-H-24V:
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17 .  Technical specifications

Basic technical data
IRU-420-I IRU-420-H IRU-420-U

Input value 0/4 ... 20 mA 0/4 ... 20 mA 0/4 ... 20 mA

Output value 0/4 ... 20 mA 0/4 ... 20 mA 0 ... 10 V (loading max. 
20 mA)

Bidirectional transmission communication 
signal HART NO YES NO

Nominal supply voltage variant 230 V
variant 24 V

60 ... 230 V AC (+10 %) 50 ÷ 60 Hz,  85... 230 V DC (+10 %)  
18 ... 30 V AC (+10 %)  50 ÷ 60 Hz; 18 ... 40 V DC (+10 %)

Nominal power demand (AC / DC) 7 VA / 4 W
Maximum effective value of AC or DC voltage 
that can be connected to the terminals follow-
up devices that are not intrinsically safe, 
without breaking the type of protection

Um = 253 V

Voltage on active input (terminals 5 a 6) typ. 24,1 V DC (0 mA) / min. 18 V DC (20 mA)
Output auxiliary voltage (terminals 9 a 11) 24 V DC (max. 25 mA)

Linearity ≤ 0,05 % (4 ... 20 mA) / ≤ 0,07 
% (0 ... 20 mA) ≤ 0,05 %

Temperature error ≤ 0,05 % / K
Allowed short circuit time (input and output) unlimited (short on output is indicated by off LED)
Ambient temperature -20 °C ... +60 °C
Protection class IP 20
Housing material Polycarbonate
Material of terminals CuBe
Max. conductor size 1 x 2,5 mm2

Isolating voltage (main terminals / input + 
output) 3500 V

Isolating voltage (input / output) 3500 V
Weight cca 0,2 kg

Space classification and limit parameters (EN IEC 60079-0 a EN 60079-11)

Classification
Limiting parameters of intrinsically safe circuit

Active input - terminals 5 and 6 Passive input -  
terminals 6 and 7

II C U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 86 nF; L0 = 2 mH
Ui = 28 V; Ii = 93 mA; Pi = 0,53 W; 

Ci ≈ 0 nF; Li ≈ 0 mH
II B / III C U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 0,68 µF; L0 = 8 mH

I U0 = 27,3 V; I0 = 93 mA; P0 = 0,64 W; C0 = 1 µF; L0 = 10 mH

The maximum values listed above can be used as concentrated capacitance and inductance values.
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18 .  Packing, shipping and storage

Isolating  repeater  IRU-420  is  packaged  in  a  paper  box,  and  the  entire  consignment  is  placed  into 
a cardboard box. A suitable filler material is used in the cardboard box to prevent mechanical damage 
during transport. Remove the device from the packaging only just before using, thereby protecting it from 
potential damage.

A forwarding company will be used to ship goods to the customer. Upon prior agreement, ordered goods 
can be picked up in person at company headquarters. When receiving, please check to see that the 
consignment is complete and matches the order, or to see if any damage has occurred to the packaging 
and device during transport. Do not use a device clearly damaged during transport, but rather contact the 
manufacturer in order to resolve the situation.

If the device is to be further shipped, it must be wrapped in its original packaging and protected against 
impact and weather conditions. 

Store the device in its original packaging in dry areas covered from weather conditions, with humidity 
of  up  to  85 %  without  effects  of  chemically  active  substances.  The  storage  temperature  range  is  
 -10°C to +50°C.

Connection cable requirements  (EN 60079-25 a EN 60079-14)

maximum cable capacitance Cc Cc=Co-Ci 

maximum cable inductance Lc Lc=Lo-Li

Attention: Ci  is the maximum internal capacitance of the intrinsically safe device connected to terminals 5, 6.

Attention: Li is the maximum internal inductance of the intrinsically safe device connected to the terminals 5, 6.
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